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MARMARA LABORATUVAR VE CEVRE ANALIZLERI
SANAYI VE TiCARET LiMIiTED SiRKETi R211039
. . - 09-21
Kazimiye Mah. Dadaloglu cad. No:32/A Corlu/TEKIRDAG
Miisterinin Adi : UZUNKOPRU BELEDIYESI ILERI BIYOLOJIK ATIKSU ARITMA TESISI
Miisterinin Adresi : BUYUK SEYHSUVARBEY MAH. SALARLI KOYU UZERI 3. KM UZUNKOPRU EDIRNE
Talep Numarasi / Melbes No : T210733
Numunenin Cinsi : ATIK SU
Numune Alma Noktasi : Atiksu Aritma Tesisi Cikist
Numune Ahnis Sekli : 24 Saatlik Kompozit
Numune Alinis Amaci : I¢ izleme
Numuneyi Alan Numune Firmamizm Yetkili Personelleri Yigit KOSEM tarafindan TS ISO
' 5667-10 standardina gore almmustir.
Sahit Numune Durumu : Yok
Numunenin Alinis Tarihi Ve Saati :23.06.2021 10:30
Numune Miktar1 Ve Ambalaj Sekli : Plastik Sise (2000 ml+1000 ml) M.No: 0011265 Soguk Zincir + Kimyasal
Koruma
Numunenin Laboratuvara Gelis Tarih Ve Saati :23.06.2021 16:00
Analiz Baslangi¢ Tarihi :23.06.2021 16:00
Analiz Bitis Tarihi :02.07.2021
Rapor Tarih :13.09.2021
Rapor Numarasi : R211039
Raporun Sayfa Sayisi 22
Agiklama : Uygulanan analiz metotlar: ek sayfada verilmistir.
Bu rapor laboratuvara gelen numuneyi temsil eder.
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Deney laboratuvari olarak faaliyet gosteren Mar-Lab Marmara Laboratuvar ve Cevre Analizleri San Tic.Ltd.Sti ,TURKAK'tan AB-186-T ile TS EN ISO/IEC 17025 : 2017 standardina gére
akredite edilmistir. Mar-Lab Marmara Laboratuvar ve Cevre Analizleri San. Tic.Ltd.Sti accredited by TURKAK under registration number AB-186- T for TS EN ISO/IEC 17025 :2017 as test
laboratory™
Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlariin tanmirhig konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlagma ve Uluslararast Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC)
ile kargilikli tanima anlagmasi imzalamigtir Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports Deney ve /veya 6lgiim sonuglari, genisletilmis 6lgtim
belirsizlikleri (olmasi halinde , talep edildiginde ) ve deney metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir. The test and/or measurement results, the uncertainties
(if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.
Bu rapordaki sonuclar sadece deneyi yapilan numuneye aittir.
Karar kurah: Belirlenmis bir spesifikasyona uygunlugu belirtirken, 6lgiim belirsizliginin nasil hesaba katilacagim agiklayan kuraldir. Mevzuat, miisteri veya deney standardi uygunluk beyanini
zorunlu kiliyor ise; ancak ilgili standartlarinda veya mevzuatta veya miisteri tarafindan belirlenmis bir kural yoksa, ,Cevre Referans Laboratuvarinin uyguladig: karar kuralina gére degerlendirilmesi
yapilir
Bu Rapor, 5070 sayih Elektronik imza Kanunu geregi elektronik imza ile imzalanmistir.Miisteriye elektronik ortamda gonderilmistir.E-imzali orijinal raporun, elektronik ortamda
arsivlenmesi ve istenildigi taktirde yetkili mercilere 1 miisteri sorumlulugundadir.
Tel(0282) 652 40 55 Faks(0282) 652 04 56  info@mar-lab.com.tr www.mar-lab.com.tr

Bu rapor, laboratuvarin yazil izni olmadan kismen kopyalamp ¢ogaltilamaz imzasiz ve mithiirsiiz raporlar gegersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid
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MARMARA LABORATUVAR VE CEVRE ANALIZLERI
SANAYI VE TICARET LiIMIiTED SiRKETi
SINIR DEGERLER
PARAMETRE BiRIM 1\25? (];]I)ZU KENTSEL ATIKSU SONUCLAR
ARITIMI YONETMELIGI;

Biyokimyasal Oksijen Ihtiyaci mg/1 SM 5210.D 25 17

Kimyasal Oksijen Ihtiyaci mg/1 SM 5220.D 125 49

35mg/L Madde 8 (c)
(10000 E.N.’den fazla)
Toplam Askida Kat1 Madde mg/1 SM 2540.D 60 mg/LMadde 8 (c) <10
(2000-10000 E.n.)
15 mg/L N
(10000-100000 E.N.)
Toplam Azot(Tablo2) mg/1 SM 4500-P-B.E 10 mg/L N 2,6
(100 000 E.N’den fazla)
2 mg/L P
(10000-100000 E.N.)
Toplam Fosfor(Tablo2) mg/1 SM 4500-P-B.E | mg/L P 0,8
(100 000 E.N’den fazla)

Analiz Metodu: SM:Standart Methods for Examination of water and wastewater, ISO:International Standart

Organization
, TS:Tiirk standardi, EN:European Norm, EPA : US Environmental Protection Agency Test Methods
**Bu  sartlar yerlesim biriminin bilytiklugiine baglidir.

Aciklama: Numunenin pH 6l¢iimii, numune alimi sirasinda ismi gegen personeller tarafindan yapilmistir.
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Bu rapor, laboratuvarin yazil izni olmadan kismen kopyalamp ¢ogaltilamaz.imzasiz ve mithiirsiiz raporlar gegersizdir.
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This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid
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